附件1
采购项目需求
1、 设备基础信息：
	设备名称
	设备型号
	购置年限

	宫腹腔镜系统
	史塞克
	2015年



二、采购最高限价：22000元
三、服务要求：
1.更换冷光源灯泡。
四、商务要求：
1．质保期：验收合格后至少3个月。
2．交货期：合同签订生效后，收到采购人通知后3日内完成维修服务并交付采购人验收。

附件2
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【说明】
报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）
法定责任人或授权代表：      （签名）    
日期：        年    月    日



